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Resumen

Objetivos: Presentar un nuevo separador cervical distinto a los tradicionales de Clowar y Caspar.

Métodos: Nosotros hemos desarrollado un separador cervical de titanio, cuyos extremos terminan
en puntas que se impactan en la parte periférica de los cuerpos vertebrales.

Resultados: Este separador tiene la ventaja de aislar totalmente la tráquea, esófago y carótida sin
que estas estructuras sean lesionadas, como sucede en ocasiones con los separadores de Cloward y
Caspar, que pueden impactarse especialmente en esófago y son causa de disfagia postquirúrgica.
Otra ventaja de este separador es que nos permite fresar con seguridad los cuerpos vertebrales, sin
el temor de lesionar las estructuras antes mencionadas, los diferentes tamaños de las palas nos
permiten trabajar hasta cuatro niveles al mismo tiempo.

Conclusiones: Creemos que este nuevo separador puede ser bastante útil en cirugía de columna
cervical.
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